
P R O T O C O L E
O M N I P O S T

Protocole d’ut i l isat ion du pi l ier OmniPost

et de la coiffe de cicatr isat ion anatomique
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ÉTAPES SPÉCIFIQUES À L’UTILISATION DU PILIER OMNIPOST

CHOIX ET POSE DU PILIER OMNIPOST

CHOIX ET POSE DE LA COIFFE ANATOMIQUE DE CICATRISATION

PRISE D’EMPREINTE

•	 Pr ise d’empreinte directe sur la coiffe de cicatr isation

- Prise d’empreinte numérique à l’aide d’une caméra optique

- Prise d’empreinte (porte-empreinte fermé) et numérisation avec un scanner 

  de laboratoire

•	 Pr ise d’empreinte sur scanbody

•	 Pr ise d’empreinte classique 

-  Pr ise d’empreinte class ique sur por te empreinte ouver t

-  Pr ise d’empreinte class ique sur por te empreinte fermé

RÉALISATION DE LA DENT PROTHÉTIQUE

•	 Réalisation de la dent prothétique sur coiffe transvissée

•	 Réalisation de la dent prothétique sur coiffe télescopiqueE

GAMME OMNIPOST

•	 Pi l iers Omnipost indexés droits et angulés

•	 Pi l iers Omnipost non-indexés angulés / Coiffes OmniPost

•	 Coiffes anatomiques de cicatr isation OmniPost

•	 Transfer ts pick up & pop up OmniPost / Duplicata & scanbody OmniPost
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Le système OmniPost est une solution prothétique multifonctionnelle 3 en 1 visant à 

favoriser :

 

LA CICATRISATION

Les vis de cicatrisation ont une forme anatomique de façon à s’adapter au site 

d’implantation et favoriser un profil d’émergence optimal.

LA PRISE D’EMPREINTE

La prise d’empreinte directe sur la coiffe anatomique peut être indifféremment réalisée 

avec la technique numérique ou classique. La position de l’implant est ainsi reproduite 

de la façon la plus fidèle.

LA PROTHESE DEFINITIVE

Le pilier implantaire OmniPost est positionné le jour de la chirurgie. Il n’est JAMAIS 

déposé de façon à préserver l’attache autour de l’implant. La restauration définitive 

est donc réalisée sur ce même pilier.
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É TA P E S  S P É C I F I Q U E S  À  L ’ U T I L I S AT I O N 
D U  P I L I E R  O M N I P O S T

Un espace mésio distal  de 7,5 mm au minimum.

Un espace prothét ique par rappor t aux 

dents antagonistes, de 5 mm pour la solut ion 

téléscope et de 7 mm pour la solut ion 

transvissée.

ATTENTION : Pour garantir les meilleurs résultats 
prothétiques, i l  est nécessaire de s’assurer que 
les conditions détail lées ci-après peuvent être 
respectées :

Préparation de la crête osseuse

Incis ion de la gencive et décol lement des 

lambeaux avant régular isat ion de la crête. 

Aplanir la crête osseuse avant la pose de 

l’ implant. Dégager une surface plate autour de la 

zone où sera posé l ’ implant. 

Commencer le forage ini t ial  bien au centre de 

l ’espace mésio distal . 
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Véri ficat ion de la posit ion et de la profondeur 

du forage. 

Exemple de pose d’un implant avec rattrapage 

d’axe à 15°.  

Pose de l ’ implant. L’implant doit être vissé avec 

l’ index en vestibulaire afin de facil iter le choix 

du pil ier OmniPost angulé le plus adapté.  Cette 

règle permettra de placer la coiffe anatomique de 

cicatr isat ion dans la bonne posit ion.

Pose de l ’ implant en sous-crestal de 2 mm.
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Choisi r  la hauteur t ransgingivale du pi l ier en fonction de la hauteur de gencive disponible. 

Le pil ier peut être posé uniquement dans le cas où le torque de l’ implant est égal ou 

supérieur à 30 N.cm. 

Si  ce n’est pas le cas, attendre l ’ostéointégrat ion pour passer aux étapes suivantes.  Pose du 

pi l ier OmniPost à l ’aide de la coiffe de paral lél isme IsoPost (réf.KCPARIP).

Véri ficat ion de rattrapage de l ’axe par rappor t 

aux dents adjacentes.

C H O I X  E T  P O S E
D U  P I L I E R  O M N I P O S T 
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C H O I X  E T  P O S E  D E  L A  C O I F F E
A N AT O M I Q U E  D E  C I C AT R I S AT I O N

Posit ionner le méplat en vest ibulaire. Evaluer s’ i l 

est nécessaire de modifier la forme de la gencive.

Les coiffes anatomiques de cicatr isat ion sont 

toutes indexées sur la tête du pi l ier (s ix posit ions), 

i l  faut donc vér i fier la bonne indexation avant de 

les v isser.

Sutures autour de la coiffe de cicatr isat ion 

anatomique.
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Vue occlusale du s i te défini t i f  avant la phase 

prothét ique. I l  est préférable d’attendre entre 4 et 

8 semaines afin d’obtenir  une forme de gencive 

stable.

Si te défini t i f  avant la phase prothét ique. Le 

méplat de la coiffe de cicatr isat ion anatomique 

doit  être posit ionné en supra gingival et en 

vest ibulaire.  
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P R I S E  D ’ E M P R E I N T E

PRISE D’EMPREINTE DIRECTE SUR LA COIFFE DE 
CICATRISATION ANATOMIQUE

Prise d’empreinte numérique à l’aide d’une caméra optique

Nettoyer la coiffe de cicatr isat ion anatomique, 

vér i fier le serrage de la coiffe de cicatr isat ion 

anatomique (10 N.cm) et procéder à la pr ise 

d’empreinte numérique à l ’aide d’une caméra 

optique.

Réal isat ion de la pr ise d’empreinte (por te-empreinte fermé) directement sur la coiffe de cicatr isat ion 

anatomique, vér i fier le serrage de la vis et envoi au laboratoire. 

Le modèle en plâtre de cette empreinte sera numérisé par un scanner de laboratoire.

Le logiciel  de modél isat ion, grâce à la bibl iothèque OmniPost, pourra reconnaitre la forme de la 

coiffe de cicatr isat ion qui servi ra de scanbody. 

Prise d’empreinte (porte-empreinte fermé) et numérisation

avec un scanner de laboratoire
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PRISE D’EMPREINTE
SUR SCANBODY

Dévisser la coiffe de cicatr isat ion.

Cl ipser le scanbody sur le pi l ier OmniPost et 

procéder à la pr ise d’empreinte numérique 

à l ’aide d’une caméra optique.

La plupar t des caméras optiques demandent 

de posit ionner les scanbodies avec le 

méplat en vest ibulaire.
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Prise d’empreinte ouverte

Dévisser la coiffe de cicatr isat ion anatomique, 

mettre en place le transfer t  pick up et procéder à 

la pr ise d’empreinte (por te empreinte ouver t). Vér i fier 

la bonne mise en place du transfer t  en cherchant 

l ’ indexation. 

Ajourer le por te-empreinte au niveau du transfer t  afin 

d’accéder à la vis.

Après durcissement complet du matér iau d’empreinte, 

dévisser ent ièrement la vis du transfer t  en bouche 

au travers du por te empreinte et désinsérer celui -ci . 

Transmettre le tout au prothésiste.

Prise d’empreinte fermée

Dévisser la coiffe de cicatr isat ion anatomique, mettre 

en place le transfer t  et procéder à la pr ise d’empreinte 

(por te empreinte fermé). Vér i fier la bonne mise en 

place du transfer t  sur le pi l ier OmniPost.

Après durcissement complet du matér iau d’empreinte, 

ret i rer le por te-empreinte de la bouche du patient. 

Dévisser le t ransfer t  et t ransmettre le tout au 

prothésiste.

Après durcissement complet du matér iau d’empreinte, 

ret i rer le por te-empreinte de la bouche du patient. 

Dévisser le t ransfer t  et t ransmettre le tout au 

PRISE D’EMPREINTE
CLASSIQUE
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Modèle défini t i f  avec l ’analogue du pi l ier, avant 

réal isat ion de la prothèse.

Choix de la coiffe prothét ique : t ransvissée ou téléscope.

INDEXÉE

INDEXÉE

NON-INDEXÉE

TRANSVISSÉE
OMNIPOST

TÉLÉSCOPIQUE
OMNIPOST

NON-INDEXÉE

R É A L I S AT I O N  D E  L A  D E N T 
P R O T H É T I Q U E
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RÉALISATION DE LA DENT PROTHÉTIQUE 
SUR COIFFE TRANSVISSÉE

Pose de la coiffe transvissée.

Conception CAO

Usinage (FAO) z i rcone.

3
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Technique de la vis pr isonnière.

Mise en place de la coiffe sur l ’analogue

du pi l ier à l ’aide de la vis et col lage de 

la couronne avec une col le composite 

universel le autopolymérisante.

Une fois la couronne col lée, la vis est 

pr isonnière entre la coiffe et la couronne 

la rendant imperdable.

Attent ion i l  est impérat i f  d’ insérer la vis 

avant le col lage de la couronne.

Visser la prothèse en bouche sur le pi l ier 

OmniPost. Serrer à 30 N.cm. Protéger 

la tête de la vis et reboucher le puits 

de transfixat ion avec un composite 

céramique.

3
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RÉALISATION DE LA DENT PROTHÉTIQUE
SUR COIFFE TÉLESCOPIQUE

Choix de la coiffe télescopique : indexée 

ou non indexée en fonction du type de 

prothèse à réal iser (unitaire ou plurale). 

Usinage (FAO) z i rcone.

Conception CAO.

Col lage de la dent usinée sur la coiffe.

Placer la prothèse en bouche sur le pi l ier 

OmniPost.
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G A M M E  O M N I P O S T

Références Désignations Angulations Hauteurs

     
    
  

      
  

KPOP150

Piliers OmniPost indexés droits
+ vis KVP

0°

1,5 mm

KPOP200 2 mm

KPOP300 3 mm

KPOP400 4 mm

KPOP500 5 mm

KPOPA75150

Piliers OmniPost indexés angulés
+ vis KVP

7,5°

1,5 mm

KPOPA75200 2 mm

KPOPA75300 3 mm

KPOPA75400 4 mm

KPOPA75500 5 mm

         
         
         

KPOPA150150

Piliers OmniPost indexés angulés
+ vis KVP

15°

1,5 mm

KPOPA150200 2 mm

KPOPA150300 3 mm

KPOPA150400 4 mm

KPOPA150500 5 mm

KPOPA200150

Piliers OmniPost indexés angulés
+ vis KVP

20°

1,5 mm

KPOPA200200 2 mm

KPOPA200300 3 mm

KPOPA200400 4 mm

KPOPA200500 5 mm

PILIERS OMNIPOST INDEXÉS
DROITS & ANGULÉS

2

2

2

2
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Références Désignations Angulations Hauteurs

KPOPA75150NI

Piliers OmniPost
non-indexés angulés

+ vis KVP
7,5°

1,5 mm

KPOPA75200NI 2 mm

KPOPA75300NI 3 mm

KPOPA75400NI 4 mm

KPOPA75500NI 5 mm

         
         
         

KPOPA150150NI

Piliers OmniPost
non-indexés angulés

+ vis KVP
15°

1,5 mm

KPOPA150200NI 2 mm

KPOPA150300NI 3 mm

KPOPA150400NI 4 mm

KPOPA150500NI 5 mm

KPOPA200150NI

Piliers OmniPost
non-indexés angulés

+ vis KVP
20°

1,5 mm

KPOPA200200NI 2 mm

KPOPA200300NI 3 mm

KPOPA200400NI 4 mm

KPOPA200500NI 5 mm

PILIERS OMNIPOST NON-INDEXÉS ANGULÉS / 
COIFFES OMNIPOST

Pil iers OmniPost non-indexés angulés

Coiffes OmniPost

Références Désignations

KPOPCT Coiffe téléscopique OmniPost

KPOPCTNI Coiffe téléscopique non indexée OmniPost

KPOPCTV Coiffe transvissée OmniPost + vis KPOPVCTV

KPOPCTVNI Coiffe transvissée non indexée OmniPost + vis KPOPVCTV

KPOPVCTV Vis de transfi xation de coiffe OmniPost

2

2

2

3

3
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Références Désignations

KPOPCC
Coiffe anatomique de cicatrisation OmniPost

+ vis KPOPVCTV

KPOPCCMD
Coiffe anatomique de cicatrisation molaire mandibulaire OmniPost

+ vis KPOPVCTV

KPOPCCMX
Coiffe anatomique de cicatrisation molaire maxillaire OmniPost

+ vis KPOPVCTV

COIFFES ANATOMIQUES DE
CICATRISATION OMNIPOST

UNIVERSELLE MOLAIRE
MANDIBULAIRE

MOLAIRE
MAXILLAIRE

Réf. :
KPOPCC

Réf. :
KPOPCCMD

Réf. :
KPOPCCMX

5
,3

0

2
,0

0

1
,5

0

1
,5

0

1
,5

0

5
,3

0
7

,3
0

7
,0

0

7
,8

0

8 ,005,50 7,30

5
,3

0
N iveau 
osseux

théorique

Caractéristiques techniques des coiffes de cicatr isation anatomiques 

Serrage 10 N.cm
pièce de cicatr isation

3 coiffes de cicatr isat ion en t i tane anodisé rose : 

• Forme molaire maxi l laire
• Forme molaire mandibulaire
• Forme universel le pour prémolaire
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TRANSFERTS PICK UP & POP UP OMNIPOST /
DUPLICATA & SCANBODY OMNIPOST

Référence Désignation

KPOPTPI Transfert pick up OmniPost + vis KPOPVTPI

Transfer t pick up OmniPost

Référence Désignation

KPOPVTPO Transfert pop up OmniPost + vis KPOPVTPO

Transfer t pop up OmniPost

Référence Désignation

KDOP Duplicata de pilier OmniPost

Duplicata de pil iers OmniPost

ScanBody OmniPost

Référence Désignation

KPOPSCANP Coiffe de scannage en PEEK pour pilier OmniPost

Vis de laboratoire OmniPost

Référence Désignation

KPOPVCTVL Vis de laboratoire OmniPost
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